
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17848045-1
Сатып	алудың	атауы: Тауарды	сатып	алу:	ақылы	қызметтер	бойынша	медициналық	бұйымдар
Лоттың	нөмірі: №	88197423-ЗЦП2
Лоттың	атауы: Биохимиялық	талдаушы
Лоттың	сипаттауы: мамандандырылған
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Тура	билирубин	DBIL/VOX	анықтауға	арналған	реагенттердің	екі	компонентті

жиынтығы.	Жұмыс	ерітіндісінің	көлемі	кемінде	176	мл.	Реагенттер
контаминацияның	алдын	алу	үшін	R1	және	R2	бір	реттік	түпнұсқа
контейнерлерге	өлшеніп	салынуы	тиіс	және	қосымша	картридждерге	құю
талап	етілмейді.	Контейнерлер	анализатордың	реагенттік	каруселіне	толық
бейімделуі	және	анализатордың	кіріктірілген	сканерімен	толық	үйлесімді
арнайы	штрих-кодпен	жабдықталуы	тиіс.	Калибрлеу	және	сапаны	бақылау
рәсімдерін	тек	мультисовороткалардың	көмегімен	жүргізу.	Талдағыш
әдістемені	бағдарламалаудың	және	реагенттердің	каруселінің	қатаң
белгіленген	ұяшықтарында	контейнерлерді	орналастырудың	қайталама
рәсімдері	талап	етілмейді.	BS-240Pro	жабық	жүйесінің	биохимиялық
талдағыштарымен	үйлесімді.	Жиынтық	кемінде	824	зерттеуге	арналған

Саны,	көлемі: 1
Өлшем	бірлігі: Бума
Жеткізу	орны: 711110000,	Астана	қ.,	Алматы	ауданы	А	көшесі	1,	ғимарат	5.	Б	блогы.
Жеткізу	мерзімі: Өтінімді	алған	сәттен	бастап	кемінде	15	(он	бес)	күнтізбелік	күн	ішінде.	Егер

өнім	беруші	Қазақстандық	тауар	өндірушілердің	тізілімінде	болған	жағдайда
кемінде	60	(алпыс)	күнтізбелік	күн	ішінде

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Тура	билирубин	DBIL/VOX	анықтауға	арналған	реагенттердің	екі	компонентті	
жиынтығы.	Жұмыс	ерітіндісінің	көлемі	кемінде	176	мл.	Реагенттер	
контаминацияның	алдын	алу	үшін	R1	және	R2	бір	реттік	түпнұсқа	
контейнерлерге	өлшеніп	салынуы	тиіс	және	қосымша	картридждерге	құю	
талап	етілмейді.	Контейнерлер	анализатордың	реагенттік	каруселіне	толық	
бейімделуі	және	анализатордың	кіріктірілген	сканерімен	толық	үйлесімді	
арнайы	штрих-кодпен	жабдықталуы	тиіс.	Калибрлеу	және	сапаны	бақылау	
рәсімдерін	тек	мультисовороткалардың	көмегімен	жүргізу.	Талдағыш	
әдістемені	бағдарламалаудың	және	реагенттердің	каруселінің	қатаң	
белгіленген	ұяшықтарында	контейнерлерді	орналастырудың	қайталама	
рәсімдері	талап	етілмейді.	BS-240Pro	жабық	жүйесінің	биохимиялық	
талдағыштарымен	үйлесімді.	Жиынтық	кемінде	824	зерттеуге	арналған



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17848045-1
Наименование	закупки: Закуп	товара:	медицинские	изделия	по	платным	услугам
Номер	лота: №	88197423-ЗЦП2
Наименование	лота: Анализатор	биохимический
Описание	лота: специализированный
Дополнительное	описание
лота:

Билирубин	прямой	Двухкомпонентный	набор	реагентов	для	определения
DBIL/VOX.	Объем	рабочего	раствора	не	менее	176мл.	Реагенты	должны	быть
расфасованы	в	одноразовые	оригинальные	контейнера	R1	и	R2,	для
предотвращения	контаминации	и	не	требуется	переливания	в	дополнительные
картриджи.	Контейнера	должны	быть	полностью	адаптированы	для
реагентной	карусели	анализатора	и	снабжены	специальным	штрих-кодом
полностью	совместимым	со	встроенным	сканером	анализатора.	Проведение
процедур	калибровки	и	контроля	качества	только	с	помощью
мультисывороток.	Не	требуется	повторных	процедур	программирования
методики	в	памяти	анализатора	и	размещения	контейнеров	в	строго
определенных	ячейках	карусели	реагентов.	Совместимый	с	биохимическими
анализаторами	закрытой	системы	BS-240Pro.	Набор	рассчитан	на	не	менее
824	исследований

Количество: 1
Единица	измерения: Упаковка
Места	поставки: 711110000,	г.Астана,	район	Алматы	улица	А	1,	здание	5.	Блок	Б.
Срок	поставки: С	момента	получения	заявки	не	менее	15	(пятнадцати)	календарных	дней	.	В

случае,	если	Поставщик	находится	в	реестре	казахстанских
товаропроизводителей	не	менее	60	(шестидесяти)	календарных	дней

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Билирубин	прямой	Двухкомпонентный	набор	реагентов	для	определения	
DBIL/VOX.	Объем	рабочего	раствора	не	менее	176мл.	Реагенты	должны	быть	
расфасованы	в	одноразовые	оригинальные	контейнера	R1	и	R2,	для	
предотвращения	контаминации	и	не	требуется	переливания	в	дополнительные	
картриджи.	Контейнера	должны	быть	полностью	адаптированы	для	
реагентной	карусели	анализатора	и	снабжены	специальным	штрих-кодом	
полностью	совместимым	со	встроенным	сканером	анализатора.	Проведение	
процедур	калибровки	и	контроля	качества	только	с	помощью	
мультисывороток.	Не	требуется	повторных	процедур	программирования	
методики	в	памяти	анализатора	и	размещения	контейнеров	в	строго	
определенных	ячейках	карусели	реагентов.	Совместимый	с	биохимическими	
анализаторами	закрытой	системы	BS-240Pro.	Набор	рассчитан	на	не	менее	
824	исследований


