
Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің
атауы:

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі
Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан
стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Ұйымдастырушының
атауы:

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі
Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан
стандарттау және метрология институты» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстың №: № 17846953-1
Конкурстың атауы: Pinaacle 900z электротермиялық атомизациясы бар атомдық

абсорбциялық спектрометрге техникалық қызмет көрсету
Лоттың нөмірі: № 84201825-ОК1
Лоттың атауы Мемлекеттік эталондарды және эталондық жабдықтарды

қамтамасыз ету және қызмет көрсету бойынша қызметтер
Тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің бірыңғай
номенклатуралық
анықтамалығы
кодының атауы:

712019.000.000012

Қызметтің атауы: Мемлекеттік эталондарды және эталондық жабдықтарды
қамтамасыз ету және қызмет көрсету бойынша қызметтер

Өлшем бірлігі: Бір қызмет
Саны (көлемі): 1
Қосылған құн салығын
есептемегенде бірлік
бағасы:

1222413.8

Қосылған құн салығын
есепке алмағанда, сатып
алуға бөлінген жалпы
сома:

1222413.8



Авиациялық техниканы
сатып алуды
қоспағанда, тауар жаңа,
пайдаланылмаған,
шығарылған жылы
шарт жасалған күнге
дейін (үш жылға дейін)
ерте болмауға тиіс:
Қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн

ішінде
Аванстық төлем
мөлшері:

0

Кепілдік мерзімі
(айлармен)

12



Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және
өзге де бастапқы
деректердің
сипаттамасы

Орындаушы электротермиялық атомдау жүйесі бар PinAAcle 900Z
атомдық-абсорбциялық спектрометріне техникалық қызмет көрсетуді
мынадай көлемде орындауы тиіс: 1. Оттықты тазалау; 2. Бүрку
камерасын тазалау; 3. Бүріккішті тазалау және вакуумдық маймен
майлау; 4. Спектрометрдің оптикалық жүйесіндегі айналардың жай-
күйін тексеру және қажет болған жағдайда жуу; 5. Монохроматордың
калибрленуін тексеру және қажет болған жағдайда қайта калибрлеу;
6. Жалынмен және жалынсыз абсорбция сигналының дрейфін тексеру;
7. Syngistix for AA бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын және
спектрометрдің микробағдарламасын тексеру, қажет болған жағдайда
жаңарту; 8. Спектрометрдің электрондық блоктарындағы кернеу
бойынша диагностикалық деректерді тексеру; 9. Фонды түзету
шамының жай-күйін тексеру (шамның өзіндік шуы мен сигнал дрейфін
бағалау, ауыстыру қажеттілігін анықтау); 10. Ішкі сервистік
құжаттамаға сәйкес газ блогының герметикалығын тексеру; 11. Мыс
ерітіндісінде сезімталдық пен тұрақтылықты тексеру. Техникалық
қызмет көрсетуден кейінгі бақылау тексерісі: Техникалық қызмет
көрсету аяқталғаннан кейін электротермиялық атомдау жүйесі бар
PinAAcle 900Z атомдық-абсорбциялық спектрометрінің жұмысқа
қабілеттілігіне және негізгі метрологиялық сипаттамаларына бақылау
тексерісі жүргізілуі тиіс: • мысты анықтау шегін; • кадмий, мыс,
қорғасын және алюминий үшін қателіктің кездейсоқ құрамдас бөлігінің
салыстырмалы орташа квадраттық ауытқуын (СО) анықтау. Бақылау
тексерісінің нәтижелері техникалық қызмет көрсету құжаттамасында
көрсетілуі тиіс. Қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:
Орындаушы: • электротермиялық атомдау жүйесі бар PinAAcle 900Z
атомдық-абсорбциялық спектрометріне техникалық қызмет көрсетуді
өндірушінің пайдалану және техникалық құжаттамасының талаптарын
сақтай отырып орындауға; • жұмыстардың спектрометрге техникалық
қызмет көрсету бойынша қажетті білімі мен дағдылары бар білікті
персоналмен орындалуын қамтамасыз етуге; • жұмыстарды орындау
үшін қажетті жарамды және салыстырып тексерілген/калибрленген
өлшем құралдарын, эталондарды және өзге де сынақ жабдықтарын
пайдалануға; • жабдықтың зақымдануына, сондай-ақ өндірушінің
құжаттамасында көзделмеген оның конструкциясы мен
параметрлерінің өзгеруіне жол бермеуге; • анықталған барлық
ақаулар мен нормативтік немесе белгіленген сипаттамалардан
ауытқуларды техникалық қызмет көрсету нәтижелері бойынша
құжаттамада тіркеуге; • қажет болған жағдайда осы техникалық
қызмет көрсету көлеміне кірмейтін жұмыстарды, оның ішінде жөндеу
және қосалқы бөлшектерді ауыстыру жұмыстарын Тапсырыс
берушімен алдын ала келісілгеннен кейін ғана орындауға; • жұмыстар
аяқталғаннан кейін электротермиялық атомдау жүйесі бар PinAAcle
900Z атомдық-абсорбциялық спектрометріне осы техникалық
ерекшелікте белгіленген көлемде бақылау тексерісін жүргізуге
міндетті. Қызметтерді көрсету нәтижесі: Орындаушы қызметтерді
көрсету нәтижелерін орындалған жұмыстар актісінде және сервистік
есепте тіркейді және оларды Тапсырыс берушіге ұсынады.



Қызметтерді көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы спектрометрдің
ағымдағы жай-күйі, анықталған ақаулар (бар болған жағдайда),
сондай-ақ оны қалпына келтіру үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен
материалдардың тізбесі (қажет болған жағдайда) туралы техникалық
қорытынды ұсынады. Жөндеуді немесе қосалқы бөлшектерді
ауыстыруды талап ететін ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы
анықталған ақаулар мен ұсынылатын жұмыстар көрсетілген ақау
актісін қосымша ұсынады. Техникалық қызмет көрсету және ауыстыру
кезінде пайдаланылатын барлық қосалқы бөлшектер PinААcle 900z
электротермиялық атомизациясы бар атомдық абсорбциялық
спектрометрін өндіруші зауыттың пайдалану құжаттамасында
белгіленген техникалық сипаттамалар мен талаптарға сәйкес болуы
тиіс. Ерекше шарттар: Қосалқы бөлшектерді ауыстыруды немесе осы
техникалық ерекшелікте көзделмеген жөндеу жұмыстарын жүргізуді
талап ететін ақау анықталған жағдайда, Орындаушы төмендегілер
көрсетілген ақау актісін жасайды: - анықталған ақау; - ақаудың
болжамды себебі; - қажетті жөндеу жұмыстары және/немесе қосалқы
бөлшектер; - жөндеу жүргізілгенге дейін жабдықты одан әрі пайдалану
мүмкіндігі туралы қорытынды. Жөндеуді орындаудың техникалық
мүмкіндігі немесе қажетті қосалқы бөлшектер болмаған жағдайда,
Орындаушы жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру
мүмкін еместігін негіздейтін және оны одан әрі пайдалану немесе
есептен шығару жөніндегі ұсынымдарды қамтитын ақау актісін
жасайды. Бұл ретте техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар
толық көлемде орындалған болып есептеледі. Әлеуетті Орындаушы
конкурсқа қатысуға өтінім берген кезде PinAAcle 900z
электротермиялық атомизациясы бар атомдық абсорбциялық
спектрометрін өндіруші «PerkinElmer» зауыты немесе оның ресми өкілі
берген, әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының
аумағында «PerkinElmer» өндірген жабдыққа сервистік және
техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді көрсетуге
өкілеттіктерін растайтын авторизациялық хатты немесе өзге де ресми
құжатты ұсынуы тиіс. Әлеуетті жеткізушіге оны жеңімпаз деп
анықтаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан
жағдайда қойылатын талаптар (Қажет болған жағдайда көрсетіледі)
(Әлеуетті жеткізушіден көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және
ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді)



Әлеуетті өнім берушіге
оның жеңімпазы
анықталған және
онымен Мемлекеттік
сатып алу туралы шарт
жасалған жағдайда
қойылатын талаптар
(қажет болған кезде
көрсетіледі) (әлеуетті
өнім берушіні
көрсетілген
мәліметтерді
көрсетпегені және
ұсынбағаны үшін
қабылдамауға жол
берілмейді)



Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг

(заполняется заказчиком)

Наименование
заказчика

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации
и метрологии» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан

Наименование
организатора

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации
и метрологии» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан

№ конкурса: № 17846953-1
Наименование конкурса: Техническое обслуживание спектрометра атомно-абсорбционного

с электротермической атомизацией PinAAcle 900Z (ВКФ)
Номер лота: № 84201825-ОК1
Наименование лота: Услуги по обеспечению и обслуживанию государственных

эталонов и эталонного оборудования
Наименование кода
Единого
номенклатурного
справочника товаров,
работ, услуг:

712019.000.000012

Наименование услуги: Услуги по обеспечению и обслуживанию государственных
эталонов и эталонного оборудования

Единица измерения: Одна услуга
Количество (объем): 1
Цена за единицу, без
учета налога на
добавленную стоимость:

1222413.8

Общая сумма,
выделенная для
закупки, без учета
налога на добавленную
стоимость:

1222413.8

Срок оказания услуги: В течении 16 календарных дней с момента подачи заявки
Заказчиком

Размер авансового
платежа* *:

0 %



Гарантийный срок (в
месяцах)

12



Описание требуемых
характеристик,
параметров и иных
исходных данных

Исполнитель должен выполнить техническое обслуживание
обслуживание спектрометра атомно-абсорбционного с
электротермической атомизацией PinAAcle 900Z в следующем объеме: 1.
Очистка горелки; 2. Очистка распылительной камеры» 3. Очистка и
смазка вакуумной смазкой распылителя; 4. Проверка состояния зеркал
оптической схемы спектрометра и промывка в случае необходимости; 5.
Проверка калибровки монохроматора и пере калибровка в случае
необходимости; 6. Проверка дрейфа сигнала абсорбции с пламенем и
без пламени. 7. Проверка версии Syngistix for AA и прошивки
спектрометра, и обновление в случае необходимости; 8. Проверка
диагностических данных по напряжению в электронных блоках
спектрометра; 9. Проверка состояния лампы корректора фона (оценка
собственного шума лампы, дрейфа сигнала, оценка необходимости
замены); 10. Проверка газового блока на герметичность согласно
внутренней сервисной документации; 11. Проверка чувствительности и
стабильности на растворе меди. Контрольная проверка после
технического обслуживания После завершения технического
обслуживания должна быть проведена контрольная проверка
работоспособности спектрометра атомно-абсорбционного с
электротермической атомизацией PinAAcle 900Z и основных
метрологических характеристик:  предела обнаружения меди; 
относительного СКО случайной составляющей погрешности для кадмия,
меди, свинца и алюминия. Результаты контрольной проверки должны
быть отражены в документации по техническому обслуживанию.
Требования к выполнению услуг Исполнитель обязан: - выполнять
техническое обслуживание с соблюдением требований
эксплуатационной и технической документации изготовителя
спектрометра атомно-абсорбционного с электротермической
атомизацией PinAAcle 900Z; - обеспечить выполнение работ
квалифицированным персоналом, имеющим необходимые знания и
навыки по техническому обслуживанию спектрометра атомно-
абсорбционного с электротермической атомизацией PinAAcle 900Z; -
использовать исправные и поверенные/калиброванные средства
измерений, эталоны и иное испытательное оборудование, необходимые
для выполнения работ; - не допускать повреждения оборудования,
изменения его конструкции или параметров, не предусмотренных
документацией изготовителя; - все выявленные неисправности и
отклонения от нормативных или установленных характеристик
фиксировать в документации по результатам технического
обслуживания; - при необходимости проведения работ, не входящих в
настоящий объем технического обслуживания, в том числе ремонт и
замену запасных частей, выполнять работы только после
предварительного согласования их с Заказчиком; - после завершения
работ провести спектрометра атомно-абсорбционного с
электротермической атомизацией PinAAcle 900Z контрольную проверку
в объеме, установленном настоящей технической спецификацией.
Результат оказания услуг Результат оказания услуг Исполнитель
фиксирует в Акте выполненных работ и Сервисном отчете, которые
предоставляет Заказчику. По результатам оказания услуг Исполнитель
представляет техническое



заключение о текущем состоянии спектрометра, выявленных
неисправностях (при наличии), а также перечень запасных частей и
материалов, необходимых для его восстановления (при необходимости).
При выявлении неисправностей, требующих ремонта или замены
запасных частей, Исполнитель дополнительно предоставляет дефектный
акт с указанием выявленных неисправностей и рекомендуемых работ.
Все запасные части, используемые при техническом обслуживании и
замене, должны соответствовать техническим характеристикам и
требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя
спектрометра атомно-абсорбционного с электротермической
атомизацией PinAAcle 900Z. Особые условия: В случае выявления
неисправности, требующей замены запасных частей или проведения
ремонта, не предусмотренного настоящей технической спецификацией,
Исполнитель составляет дефектный акт с указанием: - выявленной
неисправности; - предполагаемой причины неисправности; -
необходимых ремонтных работ и/или запасных частей; - заключения о
возможности дальнейшей эксплуатации оборудования до проведения
ремонта. При отсутствии технической возможности ремонта или
необходимых запасных частей Исполнитель составляет дефектный акт с
обоснованием невозможности восстановления работоспособности
оборудования и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации либо
списанию оборудования. Работы по техническому обслуживанию при
этом считаются выполненными в полном объеме. Потенциальный
Поставщик при подаче заявки на участие в конкурсе должен
предоставить авторизационное письмо или иной официальный документ,
выданный заводом-изготовителем спектрометра атомно-абсорбционного
с электротермической атомизацией PinAAcle 900Z («PerkinElmer») либо
его официальным представителем, подтверждающее полномочия
Потенциального Поставщика на оказание услуг по сервисному и
техническому обслуживанию оборудования производства «PerkinElmer»
на территории Республики Казахстан. Условия к потенциальному
поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним
договора о государственных закупках (Указываются при необходимости)
(Отклонение потенциального поставщика за не указание и
непредставление указанных сведений не допускается)
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